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1. AMAÇ 
Konsantratörlerin doğru ve verimli kullanılması hasar oluşmasının önlenmesini sağlamaktır.

     . 

2.  KAPSAM:

      Tüm Evdebakım Hemşireleri
3.  TALİMAT: 
· Cihazınızı çalıştırmadan önce her zaman cihazın arkasında bulunan hava                
      filtresinin temiz olup olmadığını kontrol ediniz.

· Kullanacağınız parçaları (oksijen maskesi,nazal kanül vs.) konsantratör 
      üzerindeki gerekli kısımlara takınız.

· Cihazın elektrik kablosunu cihaz “off’’ konumunda iken prize takınız.
· Cihazı evde genellikle bulunduğunuz odadaki prizin yanına koyunuz.

· Cihazınızı çoklu prize takmayınız.Doğrudan duvar prize takınız.

· Çalıştırma düğmesini “on’’ konumuna getiriniz.(cihaz ilk çalıştığında güç   

     ışığı yanar,alarm ışığı,servis ışığı ve ses sinyali kısa bir süre için alarm    

     verir.)

· Oksijen konsantratörünüzden tam verim alabilmek için 20 dk.  

     kullanmadan çalıştırınız.

· Flow metreyi saat yönünde çevirdiğinizde oksijen akışı düşer,saat 
     yönünün tersine çevirdiğinizde oksijen akışı artar.

· Flow metredeki topun hekiminizin belirlediği seviyede olup olmadığını 
      kontrol ediniz.

· Tüm ayarlar doğru bir şekilde yapıldıktan sonra oksijen maskesini ya da 
       nazal kanülü hastaya takınız ve oksijen akışını kontrol ediniz.

· Oksijen yanıcı olduğu için,oksijen tedavisi gören bir hastanın sigara ya 
        da yanıcı bir madde ile yaklaşmayınız.
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